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　　摘要 : 为测量在油气井开发过程中所需要的压力数据 ,设计制作了一种以 P IC16F87X单片机为核心的微型井下智能压力计。
在设计中 ,采用 I2 C总线技术中器件地址的硬件接口设置 ,可同时挂接多个存储器到总线 ,解决了大容量数据快速存储的问题 ;利
用 FT245BL芯片 ,实现了 USB和并行 I/O口之间数据传输协议的自动转换。
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Abstract: In order to measure the p ressure data needed in the oil and gas wells during the development p rocess, a
m icro intelligent p ressure gauge under the well is designed, which uses the P IC16F87X m icrocontroller as the core. In
the design, the hardware interface settings of the device address of the I
2
C bus technology is adop ted. It can hook multi2
p le memory to bus to solve p roblem s of quickly storing large2capacity data. The FT245BL chip is used to realize the
automatic conversion of data transfer p rotocol between USB and the parallel I/O port.















统。本系统采用 AT24C16存储压力数据 ,方法如下 :
AT24C系列 E2 PROM 接口及地址选择。由于
I
2
C总线可挂接多个串行接口器件 ,在 I2 C总线中每
个器件应有唯一的器件地址 ,按 I2 C总线规则 ,器件
地址为 7位数据 ,它和 1位数据方向位构成一个器件
寻址字节 ,最低位 D0为方向位 (读 /写 )。器件寻址
字节中的最高 4位 (D7～D4 )为器件型号地址 ,不同
的 I2 C总线接口器件的型号地址是厂家给定的 ,如

















节 ,如此循环反复 ;在传输数据结束时 ,主控器件发送
停止位 ,通知从接收器件停止接收。每次传输的字节
不受限制 ,每个字节必须有 —个确认位 (又称应答位
ACK)。数据传送时都是高位在前。
3　USB通信模块





本文采用 FT245BL芯片实现 USB和并行 I/O口
之间的协议转换。一方面 , FT245BL从主机接收 USB
数据 ,并将其转换为并行 I/O口的数据流格式发送给
外设 ;另一方面 ,外设通过并行 I/O口将数据转换为
USB的数据格式传回主机。中间的转换工作全部由芯
片自动完成 ,开发者无须考虑固件的设计。
采用 FT245BL芯片 ,需事先安装虚拟串口 VCP驱






在单片机设备端 ,接收数据时 :首先 ,采样 RXF#
端上的信号 ,若为低 ,表明有接收到来自 PC机的数
据 ,允许单片机通过 8位数据总线 RD0～RD7读取数
据 ;接着 ,通过信号由低到高的变化锁存数据 (读入数
据 ) ;最后 ,延迟一段时间 ,重新开始下一字节的读取。




USB接口。上位机软件的串口通信采用 V isual C + +










建一个 MFC AppW izard工程项目 ,应用程序类型选择
基本对话框 ,视图类基于 CFormV iew。只需在 CForm2











初始化主要程序代码片段如下 (这里 m _Com1是
有效的 MSComm对象 ) :
　 InitializeComPort( )
{
　m_Com1. SetCommPort(3) ; 　　　 / /选择 COM3
　m_Com1. SetInBufferSize (512) ; / /设置输入缓冲区的大小
　m_Com1. SetOutBufferSize (512) ; / /设置输出缓冲区的大小
　if ( !m_Com1. GetPortOpen ( ) ) ; / /打开串口
　m_Com1. SetPortOpen ( TRUE) ;
　m_Com1. SetInputMode (1) ; / /设置输入方式为二进制方式
　m_Com1. SetSettings(“9600, n, 8, 1”) ; 　 / /设置数据传输速率、
偶校验、数据比特、停止比特参数
　m_Com1. SetRThreshold (1) ; / /为 1表示有一个字符引发一
个事件






“读数据 ”指令 ,并提示数据传输的状态 ;串口接收数
据程序实现的功能是根据命令类型变量 ,在发“读数
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